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ACCURACY & PRECISION REPORT 0.12]-
0.08
STATE OF VERMONT 0.04|
0.00U A
DataMater DMT: 103006 0 5 10 15 20 25 30
Location: dps vfl 0.20[
——————————————————————————————————————————— 0.16|
Date: 12/07/2012 0,12
Time: 09:37:06 0.08l"
SUPERVISOR NAME: 0.04 4
ROBERT DRISCOLL 0.00
0 5 10 15 20 25 30
SOLUTION LOT #: 12-80-100 0.20 I L O — 40.0
SOLUTION CONCENTRATION: 0.099 0.16- - it -132.
—————————————————————————————————————————— 0.12}
BLANK TEST 0.000 09:38 0.08
CALIBRATION CHECK PASSED 09:38 P o
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.096 09:38 o'oo'””“””“““””' :
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.096 09:39 T 5 10 15 20 Yy 30
SIMULATOR VAPOR 34.2°C 0.097 09:40 6. T
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.097 09:41 016l
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.098 09:42 "y
SIMULATOR VAPOR 34.0°C 0.098 09:43 0.12)-
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.098 09:44 0.08/
SIMULATOR VAPOR 34.1°C 0.098 09:45 0.04
SIMULATOR VAPOR 34.0°C 0.098 09:46 0.00lF—=
SIMULATOR VAPOR 34.0°C 0.098 09:48 0 5 10 15 20 25 30
BLANK TEST 0.000 09:48 4o Tom——— T—
Average = 0.097 0.12]
std Dev = 0.000
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